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1 , PRZEZHACZEHIE 

Nultiaeti eyfrpwy V 36 I jest pr^Zmciony do 
poiiirdvi: 

- nspi^d ttalych 100 pV - 1000 

- pr$dd* stalyeb 100 - 10 ft, 

- riapi^d pi'iemiif ft-nych lOO pV - 750 V, 

- pr^ddw przsfniftftnyeh 1,00 pft - 10 ft, 

- rizystapcji lOCli?® - 20 KiZ 

Ponadt® uaoiliwia przeprovsdfinis kootroli 
dzialania zlqcz pdprzewQ^iko&fyc’h or az ken- 
troli eiflgledei elektrycznyeh. 

f Szeroki »ybdr funkcji, dy£& daklad^p^d pa- 
iftiaty, *ozliwoi£ zetiUnia z baterfri lab za- 
silaeza tiedoweg® priy niewialkich wymia- 
tsch zevftf trffviyGh crynit auitim-etr mzezagbl- 
nit uZyttczny® przy wizelki&gc radraju pta- 
sach serifisovyeh, 

Znajduje rdwniaz sz-erokie itttOSdvanie w li- 
berated ach n auk owe -dydaktyeznych i prieffly- 
tiowych* njfaztttich i praconniach radieaflta- 
torskich. 



! 
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Hultifhetr aois utpdtprscotiaCi * werokim gm 1 
ta^Bin wypoRHjenjp dodDtkowBQQ raisTfirza.ig- 
cym jegai H^linO^ci pa# i grows* 

Pod wi§l|d6« Mitunk^n pracy przyn^d tali- 
Cisny jest da I gropy wQ PN-77/T -06500. 02, 
?ecs wglftdsn bezpi-scieilftifa obslugt - *pei- 
nis wyfn.agsnl& not my PH- 71/1 -06120 dla pity- 
iz^6v q aaks/aaln/a nipi^ctw pppiftionym 
100® V+ 

2. PAMHE T&t TECHNICZNE 

2.1. Iskfesv i Li-eiivrbv pgritiarflye 

Podstayows oe^yby pomistowe okreSlono 
w teffepsta tur» 23 "C — 1 P C m okreaie It f*i Rsif- 
oy od kalibrae ji * 

Odditkowy yebyti teftparatury nultimstru p na 
lJ-j w □ 1 ft y ft piid z a k res i a t rt| e po w i n L R n p| zek :a- 
crad uchybu pods t a mow ego ng, tyv * podzaBc re- 
als ns kflide 10*C gmim temper* tury oiarzi- 
nia* 
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2.2. Pan ft coding 

ieilacz LCD J * f'2 eyfry 

*ik£ „ HikdlsnU 

rejystoncja nejiciona It Mj? IIS [l 75 pf 



zasllanie 



teaperatut 

pr*cy 

iakres teaperatur 
przechowyusnia 

wymisry zew^trzne 



Pateria ? v 
(typu 6F2J) 
Birerttualnie zasilacz 
kfl Iku Latocowy i kort- 
ctiwk* imi 9 V/IQ 

5 ^Q‘C 

“20 i #s**c 

up 

ok h t ,, I kg 



i.J. Sifi QBaie-nia dogtmtkowe 
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SOHO* WVSDklCGD RAPl^CI* TYPU V1Q3 



napi^cis no ^ Ac low# 


30 kV 


flezyslantja we j Ac 1 g w a 


1000 MJ? 


son® a wvsokita cz^stotl imSti typu vio* 


Za^rei inierzonych napi^d 
^akr55 cz^s totl iwaAci 


50 - 15 ¥ 


fti icf joii y ch fiapiq-^ 


1 khi - WOO MHZ 


5DH0A Ml^OZV^ZCZYTOWA Tm J 


vi osa 


klaks. fiapl^cia- we^ciowe 
Zakres ci^slrof liwejci 


1000 V p , p 


rflleCZOrtych r^apig-d 
Min. cza$ tfwafiii 


JO Hi - 10 MHl 


mlerzcmych inspyls^w 


0 , 5 ,ys 


DZJELNIK PGJEnNOScitWV TYPU 
ir.uk ' aJky :ia sinrtfc V134 ) 


V 4.0,30 


Podzial 


100:1 


Maks, napiqcie we jiciowe ■ 

% 


500 V 


Jakres CJJystO t llfcfOAci 


20 kHz - 1000 MHz 


lSd.TNlk P0MI ARDWY TYPS) V«0. 
(do sandy V|04) 


31 


SI soda id zl^czy 


N 


1 mp ed a nc j a f a 1 ow » 


50 




masks. 1*2 pr zy 
lliO ‘MHz 




f LITERAL DCHRONNV 

3* U2VTKOtfAN[E 

cyfrowy typu V?6l Jflst ^4t4tcz»- 
ny w futerale (pudejky styrupianowya, puflel- 
Ku tekturowyiB) lqcznie it 

- in*trukcjq abslygi,, 

- pr^ewodaffli pomiarowysii wg rys. C-30-&6.3S 

2 szt * 

. 

- kertcdmk3*ni panniarpwyfni wg; rys, Q» 31- 1493 
2 szt. 



- be jpleczniR^wynsi t 

!H A I 250/40 aA 1 art. 

|p- KTAl-H-2^0/l lf 6 A 1 SZt . 

Wysiiity iumruftr/iG ffhultin^teu lflflx9Qx45 siAi 
tafyaiary zewn^tczi futenlu I?6xl36x31 mm 
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Nas® pultiroetru bez bateril ok. 0+5 kg. 
Preset pczyatqpiertiem do utytkowania naleiy 
pr i vyutowari iradtu zasilania suit imetru. . 
Nyl finite typ ¥541 jakg IrOdla zaiilama 
wyift&gi baterii 9 ¥ typu (Sit Igb izylewine 
go galnan icznte 3d steel % obwodtii* pom art? 
wyofr zasUacza napi^cie sfalegg typy IS 
015/9/4 produkcji zakiadti* UklTflA-lATfiA 
UUAGA1 

STOSQUAltlE ZEkk^T RZNEGO ZftSILACZft INN EGO 
IfPU Nil Fumm V lltSTRUKGJl OS-OH LlSZKll - 
OZENIEM FRZMHQDLJ I UTRftM G1ARANC3I . 
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Prqo pDLierary p r z □ z multiBeif / LdEeni 
lub z&ailasza n|e przekfOOZB I r nA + 

Htyk do podlqczenie zesi]gcja umieezczany 
na czols ftiultinetrg, ymoiltwl® podlqczenie 
zeeilaeza do steel zesilejqcej, bez konla- 
c inode i odiqczania Dstflfti 6F 22. 

Caas praey bsierii typy €¥22 w^glowu-cynko- 
wej (np h prodjkCjl CENTRA)* wynoSi ok h 
100 gods- Jeieti fflultlpatr ote jes t utytfoauany 
przez dluiszy czad rtaleiy uaunqd bataria 
z lasobnika, Czas peaey bitarii typo €¥22 
alkalicznej (ear it "Long Li f e" aynosi ok * 

I GO godz . } l 

MgHinetr typn V561 jest wyp&aazony we 
hskelMk zwiyoia hater ii* KieOy nap:*eie 
bateiii zaailajtcej zaaleje do ok. 7>i v na 
w/Awietlaczu pojeieii el? lub maple 



Ziiit to vygnal lytyeia bitsrii 1 znak, ie 
nalezy Ji wy mien id . 





is 




N iapynj entenie baterii pazvoll jeizcie 
prfez (Hmien cfaS korZystad z mulEimetru* 
ale bez gwarancji poprawnaj pracy . 

JUftGA . 

Pr?eCl zdjqcieffi pokry wy pojaffnika na bate Pi & 

ftal-ely bexuigiqtinit odlqcty£ pr tifcpdy poeia 

■ 

roirf# 0 d rgniszd poniarPvych> 

4. R0ZUIE57CZENIE EIEMENT0W HA PLYC1E 
CZOIOHEJ 




l ' KSKA2MK HYNIKD P0M1ARU 

m 

liyptk poaistu moZha obciytat fta 3 it cyt- 
Towyfi my^rtitt la^iy claklekrytta Uczpym (ICO) , 



Haksymalne wskazanie 1??3. Wy6ui£tlacz jest 
wypQSi^orty w® ^iknimlk yj^mn®^ polsryzaeji 
niff £ criQcj[] Fiyyrialu i:: - aZ wu wu*xfli* ^uiyuiU 
□ atari | . 

2 - HtMCiniK ZAsIlanIA 

cm* i»_ i » 

1h wy l^c-zony" 

SLjiriAkcury priel^Csnik odlqczajqcy napi^d® 
zasilajgee od posrczegfiinych stoipnl uklscfy 
fliuhtinetru. Pozycji \l4czony' 1 □dpowiatia 
przesuniqciu suwika w prawo - w kierunky 
ejerwenigj kr®pki* 

5 - GHIAZOO KEjSCIOltE "CON" 

Zaeisk HejjclOHy vultiMtiu ni^sZfgo poten- 
cjiiy rt ziflny H h tfsptilny dia uszystkich funk- 
cjl poniarauych - ''masa* uNiadu. 

b-mi$kzm ve^cique "v 1 ” 

Zacisk wejacioiry *ul tine try «yzsz®g® poten- 
cjaiu dla fimkcji poffiisru rapiq® I testers 
aiod - ^Gorqcy" zaeisk voltoaiierza , 




5 - GNTSZOL ME3SCIOWE 

Zaclsk wejicleuy ru l ti»e try wyiszege pc ten- 
sjilu ala funfccji poroiaru (apr^cz 

pobzakresu 10 A) r^zystanuji oiaz aygnallza- 
iui-a ciqgloic. 1 ! ohmobu * “pcr?cy h locisk *■- 
peioinl eric * 

b - GNJA7DD «EJ£C10»£ 11 1(1 
Zseisk uejdctoky *al t iaetty nyZszego poten- 
£jaiu do pomlafy pridy na podzakresie 10 a. 
eras pomaru na ty« ppbzakresie ni« puulftlsn 

przekraczaO 3 nin + 

LlHADA . 

Maksy«&lne napifleie a&ia byO 

Ozone portl^dzy gniaide wejisio-we; 

"COW i |B V" - Filft n»c priehraezsb 1000 ^ 

napigeit atfl^sya lub J !?0 ¥ 
wartoici akutL-LJinuj riapiqcis 
pr zgflitenra^uo 

^COrt" oraz !, A* - Pile woi'e przekmezab 250 V 

napigcla igt@l@gb lub ekute- 
epij wartoici napl^cia 
przeniennego 



7 - PKIELUCINIK £ASCRES6« POMIAROHYCH 
5 i ui C i 2 k 1 a wi j £ uwy ptzelgezrtAk riyhoru fakce 
su pooiar ow^g& + tfybdr ^akragy .nasilpi pp 
’usiSfU^ciu klauipz* zgodnia i apises na 
plycie: 

- napi^U; 700 #V - 2 V - 20 V - 200 ¥ t 
LOOO V oapi^eia stalega lub 730 ¥ vartaA- 
ci sku teczfiu j napi^cia pnamiennego , 

- pr^dy:. 200 pA ( ty Ik n dla ptqdPri stslyeh) 

- 2 otA -'?0 aA - 200 mA - 2000 mA - |0 A, 

- reryttancjat 20Qi? - 2 kj?- 20 kP- 
200 k_f? - 20 Mil. 

Wcl^inl^cii pdpowlgdfalage klawieza pp-nfQi^ijje 
autouBtyczne iwolnienie tegs klawlsza, 
PnekrdC 2 enie lakr^su pomiarow^c jest syg- 
nalizow^ne pn « hyinietlenie n* wyjkietla- 
tiw m, l n na piefN®2y« piejseu i *ygas»nlu 
pczastiiyCh cyft* 

1 

fi - PRHLflClNlK H A\ "■*?■ 

Kia^isi pfiel^Cinika wybefy funkcjt pgtfti&CM 
nipi|6 i pr^ddi« lub reiyManc ji . Oawisz 



bJCljni^ty - pomiar rezystsnsji Zhrolnianie 
klufisna (nasf^puj^ po pent dr j«pr ttocid 

prielqcza inul t invetr na ftmkejf po- 
ffliftru pFiddw stalyeh lyb przeimiennycri oraz 
napiqd stalyeh* lub pr^ sal® mi yen ntl®Zr\i& 
od poiycji kl&wisia B„ 

$ - PtiZEL^CZIllK 11 OC /AC 11 

Klawiaz priel^cznlka * v b o r j rodzujj pL"iIj[L 
sygnaltitf stala«|yb : ■ i s nnop r 4 do* y £ h . Klawis 
^eiini^fy - popiar napi^<- lyb pi^ddw prze- 
niflnnyth Zuolnienle kla^isza (nastgpuja po 
PQKttirnym jepo dociSnieely) prielqcia pr*y- 
rr?d ms pomiar napi^£ lull pr^dtiv stelyth^ 

10 - PRZELJjCZNIk „m -f>K 

Kla*ri$z trl^cznikB ukladu sygnal izae ji cl|g 
toici obwGdU' oraz testers didd, We 1 impels 
klawisza pedezaii pedlary rezystansjl apgwa- 
cfyjg eaitouaftte sypnalu akustycznego dla re 
lyitantji Qtjpowiada j^ce j wskai&niont penile) 
100 jednostek ne k&lsjyin podiakresie poniaru 
Miystancj i , 



hrcldnlgcle kla*i«ia podczaa po*isry napifd 
ataly eh pokoduje przel^cianie ftultinetru f>a 
tester* ziacz pdlprzawodnikewyeh. 




mzm ., v toim _com" 

Fodlqczenia il^cza wg rys, 'V spowodyje* 

1l- ia ujy£vl« tlaczu zestanie pokazafty spaded 
naoi?cia la zi$C2U Spy! a l - yzuwaryr If kicru"- 
ka przevociianii. 

iakaza^ie h .t)0t)" oznaeza zwarei® zlgeza* 
wskaiafsi& n i " - priebacie zlqcia . Przy pod- 
lecieniu liQcza Jak na ry? + "tT* o lie mska- 
i&nia jest rdine ed H, 1 H ozeaezft s ie zlacze 
jest uszkedzpne, 
b) 




Zipp** :y- -CPK" 

5 + MEZPIECIENIC PfiZeO NIE&fLA^ClWifM FODU- 

cztniCH DeiEKiu mtnmim 

Multijfftr eyfrowy typu ¥S£1 posiade xabez* 
pietzenla dzifkl kterya dopuazczeln* wart oi- 
el sygpsldw wejiciouych* pie politicly j^ee 



21 



tfwai<t§Q u«rkadisnl3 nuU IfflO fry + sngf oaitg 

P|€: 

SIb podzakregacb powiary mapifPf 

- 250 ¥ skutecznej wfarto^ci napiqci? pne- 
niluni'CyU w ukiuaiu 20 a na yod Z akreg 

200 inV; 2 y po®iara mapiq;£ stalych i pne 
fnlann^r*., ^ 

- 1000 v napi^e^a stalego Iup 750 ¥ warfol- 
ti shutecinej naplfcia pr jre»ianft#Qo bez 
ogrbfUczefl ei«<mych na pozastalych pod- 
zakresach pyniary napi^P s*alycti 1 prze- 
b i enn y ch . 

«la podzakra-aach pcmuary prq-ddu: 

- S kpfitiiai wartalei pedzakresu podczas po- 
silaty p?$dgw stalych i przemiennyeh na 
pod i ok reader* 200 p& s , 2 aA p 20 pA i 200 a A 
(przek toczenie tycti napto^ei aoie spowodo 
war przopolonie vktadkl fe^ipiecznika 
ttTAT~ 2 S 0 /l.*} + 

- 2*5 A w okresie 20 S na podzakrssie 

2000 pyaiaru pi|idto staiych i przanian 
nych, 
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- 10 A w okras ie 5 min p nm podzakr«4fca ID A 
po^iarn pr^ddw stslych i pr z pm 

Ni podzakresaeh pomlaru rezyatancji; 

■ 250 V skutec^nej n*r teioi napiteia prf#- 
®i gone go na katdym pod:ak»ti« w okraale 
5 ? ■ mt$ nastqpid pngp&ltnie wkiadki 
frezplecznifcs toplkovpgp KITAT-N-2S0/4Q mb 
zabezpiecza^csgo yklad. 
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